
 
 

 

 

Wałbrzych, dnia 04.09.2025r.  

DZPZ-530-Zp/47/PN/25  

                     Wykonawcy – wszyscy 

 

                  Dotyczy: Dostawa sprzętu i akcesoriów do realizacji badań molekularnych finansowanego 
w ramach projektu pn.  „Doskonalenie i zwiększenie potencjału naukowo – badawczego OnkoCWBK 
w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu wraz z utworzeniem 
innowacyjnego laboratorium biologii molekularnej zwiększającego dostęp do badań klinicznych i 
terapii onkologicznych", finansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania 
odporności (KPO) w zakresie inwestycji D3.1.1 Kompleksowy Rozwój Badań w zakresie Nauk 
Medycznych i Nauk o Zdrowiu; konkurs nr 2024/ABM/7/KPO” – Zp/47/PN/25 
 
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 
ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu. 
 

Pytanie nr 1 dot. pakietu nr 7 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie z precyzją pomiaru absorbancji 0,015 AU? Taka precyzja 
pomiaru jest wystarczająca do zaobserwowania różnic między próbkami i do osiągania wiarygodnych 
wyników. 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 2  
W wymaganiach przetargowych pkt VII ppkt 4d podane jest wymaganie udokumentowania dostaw 
sprzętu medycznego. System, który jest opisany w pakiecie 6 nie jest sprzętem medycznym. Czy 
Zamawiający dopuści zmianę tego wymagania dla pakietu 6 na referencje z dostaw takich systemów do 
podmiotów  medycznych? 
Odp.  Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dokona zmiany SWZ. 
 
Pytanie nr 3 dot. pakietu nr 6 
W specyfikacji pakietu 6 jest czujnik o zakresie pomiarowym -200..+600C. Z uwagi na fakt, że czujnik 
ten ma być zastosowany do zamrażarek, górna granica temperatury wydaje się być nieuzasadniona. Czy 
Zamawiający dopuści czujnik o zakresie pomiarowym -200..+260C? W załączeniu karta katalogowa 
czujnika. 
Wykonawca dołączył do pytania załącznik w postaci karty katalogowej. 
Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza czujnik o wskazanym zakresie pomiarowym. 
 
Pytanie nr 4 dot. pakietu nr 15 
Zamawiający wymaga w wyposażeniu dodatkowym po 2 szt. z każdego rotora. 
Proszę o informację, czy w związku z tym, że jest 2 sztuk mikrowirówek to do każdej wirówki mają być 
po 2 szt. każdego z rotorów – łącznie 4 sztuki każdego z rotorów, czy Zamawiający wymaga aby cała 
dostawa zawierała po 2 sztuk z każdego rotora ?. 
Proszę o doprecyzowanie. 



 
 

 

 

Odp. Wyposażenie dodatkowe dotyczy całości zamówienia. W przypadku pakietu 15 
Zamawiający wymaga dostawy 2 sztuk wirówek i wyposażenia dodatkowego - łącznie po 2 
sztuki każdego z rotorów, zgodnie ze specyfikacją. 
 
Pytanie nr 5 dot. pakietu nr 13 poz. 3 - mikrowirówka 
Pakiet 13, poz. 3 - mikrowirówka 
Proszę o zweryfikowanie wagi urządzenia. Na oficjalnej stronie Producenta waga urządzenia 1,3 kG. 
Proszę o dopuszczenie urządzenia o wadze do 1,3 kG. 
Odp. Zamawiający wymaga lekkiej mikrowirówki a waga tego typu urządzeń z uwzględnieniem 
parametrów rotora to około 1 kilograma. Na stronach internetowych dla różnych producentów 
popełniono błąd w przeliczeniu funtów na kilogramy. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie 
urządzenia o wadze nie przekraczającej 1,3 kg spełniające parametry rotora jak SWZ.  
 
Pytanie nr 6 dot. pakietu nr 7 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie komory laminarnej z pakietu (osobny pakiet), która jest 
innym sprzętem całkowicie niż spektrofotometr kropelkowy ?. Pozwoli na przedstawienie 
konkurencyjnej ceny niż całościowy pakiet pod jednego Wykonawcę. 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga złożenie oferty zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie nr 7 dot. pakietu nr 1 poz. 3 - termostat 
Czy zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach 20,6 × 30,4 × 13,6 cm? (mają wymóg 2010mm) 
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane wymiary urządzenia, spełniają wymagania 
Zamawiającego. 
W opisie parametrów "Wymiary urządzenia" dla pozycji 3 w pakiecie nr 1 znalazła się omyłka 
pisarska, która w zapisach SWZ zostanie poprawiona. Zamawiający wymaga urządzeń o 
wymiarach maksymalnych 210x310x140mm. Zamawiający dokona zmiany SWZ. 
 
Pytanie nr 8 dot. pakietu nr 1 poz. 3 - termostat 
Czy zamawiający dopuści urządzenie z czasem pracy od 5s?  
Odp. Zamawiający w SWZ podał  minimalny zakres programowania czasu pracy tj. od 15s do 99 
godz. Proponowany parametr przewyższa wymagania Zamawiającego, ale Zamawiający 
dopuszcza to urządzenie. 
 
Pytanie nr 9 dot. pakietu nr 1 poz. 12 - zamrażarka 
Czy zamawiający dopuści drzwi zewnętrzne zamiast wewnętrznych zamykane na klucz z możliwością 
założenia kłódki ? 
Odp. Zamawiający dopuszcza zamek w drzwiach zewnętrznych. 
 
Pytanie nr 10 dot. pakietu nr 1 poz.12 - zamrażarka 
Czy zamawiający odstąpi odwymogu załączenia rękawic ochronnych? 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Dla zapewnienia bezpiecznego użytkowania ultrazamrażarek 
zamawiający wymaga dołączenia dwóch par rękawic kriogenicznych w rozmiarze M o długości 
300mm (ochrona przedramienia). 
 
Pytanie nr 11 dot. pakietu nr 1 poz.12 - zamrażarka 
Czy zamawiający dopuści alarm czyszczenia filtra zamiast konieczności wymiany filtra? Filtr jest 
wielokrotnego użytku i wystarczy go wyczyścić zamiast wymieniać co zmniejsza koszty 
ekspoloatacyjne. 



 
 

 

 

Odp. Zamawiający wymaga, aby urządzenie informowało użytkownika o wymaganych 
podstawowych czynnościach eksploatacyjnych. Alarm o konieczności czyszczenia filtra jest 
dopuszczalny. 
 
Pytanie nr 12 dot. pakietu nr 12 
Proszę o informację co rozumieją Państwo pod terminem "wspornik mocujący siedzisko od spodu 
wytłaczane z jednego kawałka materiału" dla Pakietu nr 12 Krzesła i taborety laboratoryjne, pozycja 1 
Krzesła laboratoryjne obrotowe z oparciem. 
Odp. Wspornik jest elementem najczęściej metalowym utrzymującym siedzisko od spodu 
(przymocowanie na śruby najczęściej w 4 miejscach) i pozwala na łączenie się z kolumną gazową 
pozwalającą na pracę krzesła w systemie 3-zmianowym. 
 
Pytanie nr 13 
Zamawiający wymaga dostawy przynajmniej dwóch dostaw urządzeń medycznych. Sprzęt w opz jest 
sprzętem laboratoryjnym z wyłączeniem pakietu 2,8, gdzie jest to sprzęt medyczny IVD. W związku z 
powyższym zwracamy się z prośbą o możliwość dostarczenia referencji: dostawa sprzętu 
laboratoryjnego.  
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 14 
Dostawa referencji dla pakietu 12 - taborety laboratoryjne. Czy Zamawiający uzna za dowód referencje 
z dostawy mebli laboratoryjnych w tym taboretów laboratoryjnych ?. Siedzenia laboratoryjna są 
wyposażeniem mebli laboratoryjnych.  
Odp. Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dokona zmiany SWZ. 
 
Pytanie nr 15  
Dostawa referencji dla pakietu 14 - system bezlodowy do chłodzenia próbek: Czy Zamawiający uzna 
za dowód z dostawy chłodziarek laboratoryjnych, które służą do bezlodowego chłodzenia prób ?.  
Odp. Zamawiający dopuszcza udokumentowanie dostawy chłodziarek laboratoryjnych jako 
dowód dostawy w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia 
opisanemu w pakiecie 14. 
 
Pytanie nr 16  
Dotyczy: Wzór umowy, Pakiet nr 2 
Zamawiający pisze:  § 4. Punkt 5. Zamawiający dokona odbioru Przedmiotu Zamówienia w terminie 5 
dni od dnia uruchomienia Sprzętu. 
Wykonawca wnosi o zmianę zapisu § 4 pkt 5 umowy na następujący: 
„Zamawiający dokona odbioru Przedmiotu Zamówienia w dniu uruchomienia Sprzętu.” 
Uzasadnieniem proponowanej zmiany jest charakter realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca w 
ramach jednego dnia dokonuje instalacji oraz uruchomienia urządzeń, a także przeprowadza szkolenie 
pracowników w zakresie ich obsługi. Wszystkie te czynności stanowią integralny element procesu 
wdrożenia i są zakończone podpisaniem protokołu odbioru w dniu uruchomienia Sprzętu. 
Wydłużenie terminu odbioru o 5 dni jest nieuzasadnione, gdyż kompletność i prawidłowość 
zamówienia można zweryfikować w dniu instalacji i szkolenia. Protokół odbioru stanowi podstawę 
wystawienia faktury, dlatego opóźnianie odbioru bezpodstawnie wydłuża także termin płatności. 
Proponowana zmiana usprawnia procedurę, eliminuje zbędną zwłokę i pozwala na jednoznaczne 
potwierdzenie wykonania prac w dniu ich zakończenia. 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie. 
 



 
 

 

 

Pytanie nr 17 
Dotyczy: Parametry techniczne pakiet nr 2,  
Czy Zamawiający wymaga, aby producent sprzętu był jednocześnie producentem odczynników oraz 
dostawcą produktów serwisowych, wraz ze wsparciem technicznym? 
Wymóg jest korzystny dla Zamawiającego, gdyż gwarantuje m.in. wykonywanie usług gwarancyjnych 
i przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta, w sposób certyfikowany i z użyciem oryginalnych 
procedur oraz części. Zapewnia to bezpieczeństwo, niezawodność i dłuższą żywotność urządzeń. 
Odp. Tak, Zamawiający wymaga aby producent sprzętu był jednocześnie dostawcą odczynników 
i materiałów serwisowych oraz wsparcia technicznego i serwisowego. 
 
Pytanie nr 18 
Dotyczy: Załącznik nr 1 oraz 2, Pakiet nr 2 
Zamawiający w formularzu załącznik nr 1 przewiduje jedną pozycję: Aparat do automatycznej izolacji 
i oczyszczania kwasów nukleinowych z wykorzystaniem cząstek magnetycznych wraz z 
wyposażeniem 
W formularzu ofertowym istnieje natomiast jedynie możliwość podania ceny zbiorczej dla całego 
pakietu. 
Wnosimy o dopuszczenie szczegółowego rozpisania pozycji zamówienia zgodnie z wymaganymi 
parametrami technicznymi. 
 Zakres pozycji opisanych w tabeli „Parametry techniczne” jest szerszy i bardziej szczegółowy niż 
zakres pozycji przewidzianych w formularzu cenowym. 
W szczególności dotyczy to usług wymaganych przez Zamawiającego – dodatkowego okresu 
gwarancji oraz przeglądów serwisowych – które nie zostały ujęte jako odrębne pozycje w tabeli 
cenowej. Brak ich wyszczególnienia uniemożliwia prawidłowe odzwierciedlenie w fakturze, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
 
1. Wymogi ustawy o VAT 
Zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz.U. 2024 poz. 361): 
pkt 6: „Faktura musi zawierać datę dokonania lub zakończenia dostawy towaru albo wykonania 
usługi, o ile taka data różni się od daty wystawienia faktury.” 
pkt 7: „Faktura musi zawierać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi.” 
W konsekwencji: 
faktura musi wskazywać rzeczywisty przedmiot dostawy/usługi, 
musi umożliwiać zastosowanie właściwej stawki VAT, 
ogólne nazwy z formularza cenowego nie spełniają tych wymogów – uniemożliwiają właściwą 
klasyfikację podatkową. 
Usługi serwisowe, gwarancyjne – jako odrębne świadczenia – muszą być wykazane osobno i 
fakturowane z datą ich wykonania (lub z wyraźnym zaznaczeniem, że dotyczą opłaty z góry).  
Okres gwarancji  wykraczający poza ustawowe 12 miesięcy dla relacji B2B stanowi usługę 
dodatkową. W świetle przepisów, wszelka gwarancja powyżej 12 miesięcy może być traktowana jako 
odrębna usługa podlegająca wynagrodzeniu.  
Przeglądy techniczne, jako czynności serwisowe zalecane przez producenta, również stanowią usługę 
dodatkową, która –powinna być jednoznacznie ujęta na fakturze 
 
2. Zróżnicowanie stawek VAT 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz interpretacjami organów podatkowych: 
urządzenia medyczne podlegają stawce 8%, 
usługi takie jak: przeglądy techniczne oraz rozszerzona gwarancja objęte są stawką 23%, 
 



 
 

 

 

 
Dopasowanie tabeli cenowej w załączniku nr 1 oraz pozycji cenowych w załączniku nr 2 umożliwi 
prawidłowe rozliczenie stawek VAT oraz wystawienie faktury zgodnej z obowiązującymi przepisami 
prawa. 
Odp. Zamawiający dokona zmiany SWZ w formularzach asortymentowo-cenowych (Załącznik 
nr 1) i doda zapis pod tabelą  ,,jeśli przedmiot zamówienia posiada różne stawki VAT należy rozbić 
wartości netto i brutto wg odpowiednich stawek”. 
 
Pytanie nr 19 
Dotyczy części 4 
Dotyczy umowy, §6 punkt 5 
Prosimy o wydłużenie do 26 dni roboczych czasu naprawy w przypadku konieczności sprowadzenia 
części od producenta od dnia powiadomienia o wadzie. Ewentualna części zamienne sprowadzane 
będą spoza Unii Europejskiej wymagają więc dłuższego transportu i podlegają odprawie celnej 
może wydłużyć czas ich dostawy. 
Odp. Zamawiający wymaga ciągłości pracy urządzeń określonych w umowie i nie zgadza się na 
tak znaczące wydłużenie czasu naprawy w opisanej sytuacji. 
Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie. 
 
Pytanie nr 20 
Dotyczy: Wzór umowy § 3.  
Zamawiający pisze: Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Przedmiot Zamówienia: 3). wraz z 
instrukcją obsługi w języku polskim  
Prosimy o wyrażenie zgody na udostępnienie skróconej wersji instrukcji obsługi w języku polskim 
oraz pełnej instrukcji w języku angielskim.  
Dokumenty informacyjne producenta są dostępne w języku angielskim. To jest wersja wiążąca. 
Tłumaczenie oryginalnych dokumentów prowadzi często do niepoprawnego stosowanie specyficznej 
terminologii fachowej. Dlatego zalecamy stosowanie oryginalnej wersji angielskiej.  
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim w formie 
instrukcji skróconej wraz z pełną instrukcją obsługi w języku angielskim. 
 
Pytanie nr 21 
Dotyczy: załącznik nr 1 do SWZ, Pakiet nr 3,  
Parametry techniczne  
Zamawiający pisze: Lp.3 Parametry konstrukcyjne - niezależny system uzupełniania odczynników: 
oddzielnie polimery, bufory i zestaw kapilar  
Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga dedykowanych polimerów osobno do 
sekwencjonowania oraz analizy długości fragmentów?  
Odp. Tak, Zamawiający wymaga osobnych polimerów do wymienionych aplikacji. 
 
Pytanie nr 22 
Dotyczy: Załącznik nr 1 oraz 2, Pakiet nr 3  
Zamawiający w formularzu załącznik nr 1 przewiduje jedną pozycję: Urządzenie do denaturującej 
elektroforezy kapilarnej z funkcją sekwenatora Sangera  
W formularzu ofertowym istnieje natomiast jedynie możliwość podania ceny zbiorczej dla całego 
pakietu.  
Wnosimy o dopuszczenie szczegółowego rozpisania pozycji zamówienia zgodnie z wymaganymi 
parametrami technicznymi.  
Zakres pozycji opisanych w tabeli „Parametry techniczne” jest szerszy i bardziej szczegółowy niż 
zakres pozycji przewidzianych w formularzu cenowym.  



 
 

 

 

W szczególności dotyczy to usługi wymaganych przez Zamawiającego – dodatkowego okresu 
gwarancji – oraz licencji oprogramowania, które nie zostały ujęte jako odrębne pozycje w tabeli 
cenowej. Brak ich wyszczególnienia uniemożliwia prawidłowe odzwierciedlenie w fakturze, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.  
 
1. Wymogi ustawy o VAT  
Zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz.U. 2024 poz. 361):  
• pkt 6: „Faktura musi zawierać datę dokonania lub zakończenia dostawy towaru albo wykonania 
usługi, o ile taka data różni się od daty wystawienia faktury.”  
• pkt 7: „Faktura musi zawierać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi.”  
 
W konsekwencji:  
• faktura musi wskazywać rzeczywisty przedmiot dostawy/usługi,  
• musi umożliwiać zastosowanie właściwej stawki VAT,  
• ogólne nazwy z formularza cenowego nie spełniają tych wymogów – uniemożliwiają właściwą 
klasyfikację podatkową.  
• Usługi gwarancyjne – jako odrębne świadczenia – muszą być wykazane osobno i fakturowane z datą 
ich wykonania (lub z wyraźnym zaznaczeniem, że dotyczą opłaty z góry).  
• Okres gwarancji wykraczający poza ustawowe 12 miesięcy dla relacji B2B stanowi usługę 
dodatkową. W świetle przepisów, wszelka gwarancja powyżej 12 miesięcy może być traktowana jako 
odrębna usługa podlegająca wynagrodzeniu.  
 
Dopasowanie tabeli cenowej w załączniku nr 1 do pozycji cenowych w załączniku nr 2 umożliwi 
wystawienie faktury zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa.  
Odp. Zamawiający dokona zmiany SWZ w formularzach asortymentowo-cenowych (Załącznik 
nr 1) i doda zapis pod tabelą  ,,jeśli przedmiot zamówienia posiada różne stawki VAT należy rozbić 
wartości netto i brutto wg odpowiednich stawek”. 
 
Pytanie nr 23 
Dotyczy: Wzór umowy, Pakiet nr 3  
Zamawiający pisze: § 4. Punkt 5. Zamawiający dokona odbioru Przedmiotu Zamówienia w terminie 5 
dni od dnia uruchomienia Sprzętu.  
Wykonawca wnosi o zmianę zapisu § 4 pkt 5 umowy na następujący: „Zamawiający dokona odbioru 
Przedmiotu Zamówienia w dniu szkolenia pracowników.”  
Uzasadnieniem proponowanej zmiany jest charakter realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca 
dokonuje instalacji oraz uruchomienia urządzenia, a następnego przeprowadza szkolenie pracowników 
w zakresie obsługi. Wszystkie te czynności stanowią integralny element procesu wdrożenia i są 
zakończone podpisaniem protokołu odbioru w dniu szkolenia pracowników.  
Wydłużenie terminu odbioru o 5 dni jest nieuzasadnione, gdyż kompletność i prawidłowość zamówienia 
można zweryfikować w dniu szkolenia. Protokół odbioru stanowi podstawę wystawienia faktury, 
dlatego opóźnianie odbioru bezpodstawnie wydłuża także termin płatności. Proponowana zmiana 
usprawnia procedurę, eliminuje zbędną zwłokę i pozwala na jednoznaczne potwierdzenie wykonania 
prac w dniu ich zakończenia. 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie. 
 
Pytanie nr 24  
Dot. OPZ, cz. 13, Pozycja 1: Wirówka z chłodzeniem i wymiennymi rotorami, pkt. 2 
Czy Zamawiający dopuści wirówkę o wymiarach (wys. x szer. x gł.): 346 x 407 x 698 mm? 
Są to niewielkie różnice (< 5%) w stosunku do wymaganych wartości. 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 



 
 

 

 

 
Pytanie nr 25  
Dot. OPZ, cz. 13, Pozycja 1: Wirówka z chłodzeniem i wymiennymi rotorami, pkt. 3 
Czy Zamawiający dopuści wirówkę o max. prędkości dla rotora kątowego 16 000 rpm? 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 26  
Dot. OPZ, cz. 13, Pozycja 1: Wirówka z chłodzeniem i wymiennymi rotorami, pkt. 3 
Czy Zamawiający dopuści wirówkę z systemem wymiany rotorów za pomocą dołączonego klucza? 
Jest to rozwiązanie mniej awaryjne i bezpieczniejsze dla użytkowników. 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga:  

• System szybkiej wymiany rotorów na przycisk, bez użycia narzędzi 
 
Pytanie nr 27  
Dot. OPZ, cz. 13, Pozycja 1: Wirówka z chłodzeniem i wymiennymi rotorami, pkt. 4 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie co rozumie przez probówki 50 ml z kołnierzem? Czy 
Zamawiający ma na myśli probówki 50 ml wolnostojące, jak poniżej? 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 28  
Dot. OPZ, cz. 13, Pozycja 1: Wirówka z chłodzeniem i wymiennymi rotorami, pkt. 6 
Czy Zamawiający dopuści wirówkę z możliwością zaprogramowania 9 programów i wyborem ich 
intuicyjnie i szybko z menu wirówki? 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza ze względu na planowaną specyfikę pracy i konieczność częstego 
i szybkiego przełączania się między podstawowymi programami wirowania, zamawiający 
wymaga funkcji szybkiego wyboru programu przez bezpośredni przycisk (minimum 3). Jest to 
rozwiązanie stosowane przez wielu producentów wirówek, które istotnie poprawia funkcjonalność 
obsługi i minimalizuje ryzyko wybrania niewłaściwego programu z menu urządzenia. 
 
Pytanie nr 29  
Dot. OPZ, cz. 13, Pozycja 2: Miniwirówka  do próbówek eppendorfa i do stripów PCR, pkt. 2 
Czy Zamawiający dopuści wirówkę o wymiarach (wys. x szer. x gł.): 260 x 275 x 344 mm?   
Są to niewielkie różnice (< 10%) w stosunku do wymaganych wartości. 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga urządzenia o wymiarach: 

• Wymiary maksymalne 230 x 250 x 360 mm  
             
 



 
 

 

 

 
Pytanie nr 30  
Dot. OPZ, cz. 13, Pozycja 2: Miniwirówka  do próbówek eppendorfa i do stripów PCR, pkt. 4 
Czy Zamawiający dopuści wirówkę z rotorem na 24 probówki 1,5/2 ml z zamykaną za pomocą nakrętki 
pokrywą aerozoloszczelną? Tego typu zamknięcie jest mniej awaryjne i równie skuteczne. 
 

 
 
 

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga: 
 Rotor stałokątowy na 24 probówki 1,5/2 ml z zamykaną na zatrzask pokrywą 

aerozoloszczelną 
 
Pytanie nr 31  
Dot. OPZ, cz. 13, Pozycja 2: Miniwirówka  do próbówek eppendorfa i do stripów PCR, pkt. 4 
Czy Zamawiający dopuści wirówkę z rotorem stałokątowym na 4 paski x 8 probówek PCR? 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga; 
 • Rotor stałokątowy na 8 pasków x 8 probówek PCR 
 
Pytanie nr 32  
dotyczy: SWZ Rozdział VI. Termin wykonania zamówienia oraz Załącznik 3 do SWZ UMOWA 
nr ………. §4 ust 1 - Pakiet 17  
W związku z tym, że Zamawiający wymaga opracowania i wdrożenia protokołu wykonania badania 
NGS (według protokołu użytkownika), wraz z walidacją, co jest procesem czasochłonnym, zwracamy 
się z prośbą o wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 15 tygodni od dnia zawarcia umowy. 
Odp. Zamawiający nie zmienia terminu dostawy. Zamawiający rozumie dostawę poprzez montaż 
akcesoriów oraz relokację i uruchomienie stacji w terminie do 8 tygodni zgodnie z SWZ. 
Proponowany termin 15 tygodni dla wykonania zobowiązania: "Opracowanie i wdrożenie 
protokołu wykonania badania NGS (według protokołu użytkownika) wraz z walidacją i 
szkoleniem" - jest akceptowalny i zostanie określony w Protokole odbioru. 
 
Pytanie nr 33 
dotyczy: SWZ Rozdział VII Wymagania od Wykonawców pkt 4), Rozdział VIII pkt 4, Załącznik 
3 do SWZ UMOWA nr ………. §2 ust 1 - Pakiet 17  
Zgodnie z OPZ przedmiotem zamówienia dla Pakietu 17 są moduły do przygotowania bibliotek NGS 
dla stacji pipetującej Hamillton, która jest urządzeniem o charakterze naukowo-badawczym 
(niemedycznym). W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w ramach 
wymaganych, na potwierdzenie zdolności technicznej lub zawodowej dostaw, odpowiadających swoim 
rodzajem przedmiotowi zamówienia dopuści dostawy urządzeń o charakterze naukowo-badawczym. 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 34 
Pytanie nr 3 dotyczy: Rozdział VIII Przedmiotowe środki dowodowe pkt 1, Rozdział VIX 
Zawartość oferty pkt 9 ppkt 1 - Pakiet 17  



 
 

 

 

Zgodnie z OPZ przedmiotem zamówienia dla Pakietu 17 jest dostawa pojedynczych elementów, które 
mają być zamontowane w urządzeniu, posiadanym już przez Zamawiającego. Czy w związku z 
powyższym Zamawiający w ramach wymaganych instrukcji, folderów, ulotek zaakceptuje kartę 
katalogową autoryzowanego dystrybutora, w języku polskim, opisującą wszystkie elementy zestawu 
modułów do przygotowania bibliotek NGS dla stacji pipetującej Hamilton STARlet, jako dokumentu 
potwierdzającego wymagane parametry techniczne. 
Odp. Ze względu na specyfikację rozbudowywanej platformy Zamawiający dopuszcza 
proponowane dokumenty jako potwierdzające wymagane parametry techniczne. 
 
Pytanie nr 35 
dotyczy: Rozdział VIII Przedmiotowe środki dowodowe pkt 4, Rozdział XV Zawartość oferty pkt 
9 ppkt 3 - Pakiet 17  
Zgodnie z OPZ przedmiotem zamówienia dla Pakietu 17 są moduły do przygotowania bibliotek NGS 
dla stacji pipetującej Hamillton, która jest urządzeniem o charakterze naukowo-badawczym 
(niemedycznym). W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że przedmiotowe środki 
dowodowe opisane w pkt 3 nie są wymagane dla Pakietu nr 17. 
Odp.  Zamawiający wymaga dla pakietu nr 17 przedmiotowych środków dowodowych w postaci  
certyfikatu CE lub deklaracji zgodności opisanych w SWZ pkt 9 ppkt 3.  
 
Pytanie nr 36 
dotyczy: Rozdział XXVIII Opis kryteriów oceny ofert i sposób oceny ofert, OPZ Pakiet 17 pkt 4 
Gwarancja i Serwis oraz Załącznik 3 do SWZ UMOWA nr ………. §6 ust 1 - Pakiet 17  
Zgodnie z OPZ przedmiotem zamówienia dla Pakietu 17 są moduły do przygotowania bibliotek NGS 
dla stacji pipetującej Hamillton, posiadanej przez Zamawiającego. W związku z powyższym prosimy o 
potwierdzenie, że przez okres gwarancji, będący jednym z kryteriów oceny ofert Zamawiający rozumie 
gwarancje na oferowane moduły, a nie urządzenie. 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 37 
dotyczy: OPZ Pakiet nr 17 pkt. 4 Gwarancja i Serwis - Pakiet 17  
W związku z zapisem: „Opracowanie i wdrożenie protokołu wykonania badania NGS (według 
protokołu użytkownika), wraz z walidacją i szkoleniem – 1 protokół” uprzejmie prosimy o 
doprecyzowanie, jaki konkretnie protokół użytkownika ma zostać opracowany i wdrożony. Zwracamy 
się z prośbą, aby Zamawiający wskazał nazwę protokołu, którego dotyczy zamówienie.  
Jednocześnie zwracamy się z prośbą o zawarcie w dokumentacji przetargowej zapisu, że odczynniki i 
materiały zużywalne niezbędne do optymalizacji metody zostaną dostarczone przez Zamawiającego. 
Odp. Zamawiający wymaga wdrożenia protokołu sekwencjonowania amplikonów z 
zastosowaniem protokołu Illumina DNA Prep (zmodyfikowanego) i platformy MiSeq. 
Oczekiwane możliwości stacji to przygotowanie reakcji PCR według warunków użytkownika), 
oczyszczanie, tagmentacja, indeksowanie, normalizacja i przygotowanie puli bibliotek do 
sekwencjonowania. Odczynniki i materiały na potrzeby wdrożeniowe nie stanowią przedmiotu 

zamówienia i ich zapewnienie pozostaje po stronie Zamawiającego. 
 
Pytanie nr 38 
dotyczy: OPZ Pakiet nr 17 pkt. 4 Gwarancja i Serwis - Pakiet 17  
Zgodnie z OPZ przedmiotem zamówienia dla Pakietu 17 są moduły do przygotowania bibliotek NGS 
dla stacji pipetującej Hamillton. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że w ramach 
wymaganej autoryzacji serwisowej Zamawiający dopuści autoryzację serwisową producenta Hamilton? 
Odp. Tak, Zamawiający dla przeprowadzenia rozbudowy wymaga autoryzacji serwisowej 
producenta posiadanej stacji (Hamilton). 
 



 
 

 

 

 
Pytanie nr 39 
dotyczy: Załącznik 3 do SWZ UMOWA nr …… § 3 ust 1 pkt 3) - Pakiet 17  
Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia tj. kilka pojedynczych elementów, które mają być 
zamontowane w urządzeniu posiadanym przez Zamawiającego, wykonawca nie dysponuje pełną 
wymaganą dokumentacją dla wszystkich pojedynczych komponentów zestawu (ulotka w języku 
polskim, paszport techniczny, karta gwarancyjna, instrukcja obsługi w języku polskim). Czy 
Zamawiający zrezygnuje z obowiązku dostarczenia dokumentów dla każdego pojedynczego elementu 
zestawu i dopuści kartę katalogową autoryzowanego dystrybutora, w języku polskim, w formie 
papierowej i elektronicznej oraz zbiorczej karty gwarancyjnej i wykazu punktów serwisowych. 
Odp. Tak, w przypadku rozbudowy posiadanego systemu Zamawiający zaakceptuje zbiorczą 
kartę katalogową i gwarancyjną dla elementów składowych zestawu komponentów. 
 
Pytanie nr 40 
dotyczy: Załącznik 3 do SWZ UMOWA nr …… §4 ust 6 - Pakiet 17  
W związku z tym, że producent części będących przedmiotem Zamówienia znajduje się poza terenem 
Unii Europejskiej, a ich sprowadzenie wiąże się z długotrwałą procedurą celną, zwracamy się prośbą o 
wydłużenie terminu wymiany wadliwych elementów na wolne od wad do 21 dni roboczych. 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie. 
 
Pytanie nr 41 
dotyczy: Załącznik 3 do SWZ UMOWA nr …… §6 ust 17 - Pakiet 17  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zapewnienie części zamiennych, zużywalnych, akcesoriów, osprzętu 
przez minimum 7 lat od daty jego dostawy?   
Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający nie zmienia projektu umowy  w w/w zakresie. 
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